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ABSTRAK- Denyut jantung merupakan indikasi penting dalam bidang kesehatan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah agar mempermudah tenaga medis dalam melakukan perhitungan detak jantung secara digital dimanapun 
dan kapanpun. Tahapan penggunaan alat ini dimulai pada pulse sensor yang berfungsi untuk mendeteksi detak 
jantung manusia dapat diletakkan pada jari, dimana selanjutnya data yang diterima akan diproses dan diolah 
melalui Arduino dan hasil detak jantung akan dikirim dalam bentuk gelombang  melalui modul ESP8266. Data 
yang dihasilkan yaitu Beat Per Minute (BPM), hasil rata-rata yang di dapat dalam bentuk grafik dan angka serta 
dapat menampilkan waktu selama pemakaian berlangsung dan alat membaca detak jantung dan akan di 
tampilkain ke web yang dapat diakses kapan saja. 
Kata kunci : Deteksi detak jantung berbasis web 
 
1. PENDAHULUAN 
 Jantung merupakan organ terpenting dalam 
tubuh manusia dan juga merupakan organ utama 
yang mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh. 
Jantung memompakan darah ke seluruh tubuh 
sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. 
Udara yang dihirup oleh paru-paru, dihantarkan 
darah menuju jantung, kemudian jantung dipompa 
keseluruh tubuh, terutama pada otot yang bekerja. 
Makin banyak otot yang bekerja, makin banyak 
kebutuhan oksigen, makin besar kekerapan denyut 
jantung kita perlukan. Semakin besar metabolisme 
dalam suatu organ, maka makin besar aliran 
darahnya. Hal ini menyebabkan kompensasi 
jantung dengan mempercepat detaknya dan 
memperbesar banyaknya aliran darah yang 
dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh [1-3]. 
 
 
Sedangkan kerja jantung dapat dilihat dari 
detak jantung yang merupakan rambatan dari 
detak jantung, detak tersebut dihitung tiap 
menitnya dengan hitungan repetisi (kali/menit) 
atau dengan detak jantung maksimal dikurangi 
umur.
 
Perhitungan detak jantung dalam bidang 
kedokteran saat ini masih menggunakan cara 
manual, yaitu dengan cara pengukuran 
menggunakan Stethoscope atau dengan mengukur 
detak jantung pada pergelangan tangan dengan  
bantuan jam tangan [4, 5]. Karena secara umum 
pengukuran detak jantung masih dilakukan secara  
manual dan tidak semua orang dapat mengukur 
detak jant    nn9 5ung mereka sendiri. Alat ini 
dirancang dengan menggunakan Arduino sebagai 
mikrokontroler dan sensor pulse sebagai alat 
pendeteksi detak jantungnya dan menggunakan 
aplikasi berbasis Website untuk menampilkan data 
detak jantung. Sistem koneksi antara alat dan 
aplikasi berbasis Website dengan menggunakan 





 Perancangan perangkat pada sistem 
monitoring detak jantung ini meliputi perancangan 
perangkat keras dan perangkat protokol 
komunikasi. Berikut tedapat diagram alir 
penelitian, dimana perancangan rangkaian 
meliputi penentuan sensor detak jantung, 
perhitungan jumlah titik pengukuran, pembuatan 
skema monitoring, dan perancangan perangkat 
yang akan digunakan. Saat sistem diaktifkan, 
sensor akan mendeteksi jaringan atau organ yang 
bergerak seperti jantung[6–10]. Sensor akan 
mendeteksi sinyal tersebut dan kembali 
mengirimkannya ke mikrokontroler dalam bentuk 
data untuk diolah. Data yang dikirimkan berupa 
data analog yang kemudian diolah oleh ADC 
untuk diubah menjadi data digital. Sistem 
mikrokontroler akan menghitung jumlah data yang 
masuk dari sensor tersebut yang berupa data 
digital dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
Saat mikrokontroler mendeteksi adanya detak 
jantung, secara bersamaan juga data tersebut 
dikirim dan ditampilkan di web menggunakan 
aplikasi yang sudah dirancang sebelumnya[11-13]. 
Hasil akhir dari perhitungan jumlah detak jantung 
manusia tersebut akan ditampilkan ke web yang 
menunjukkan banyaknya detak jantung per detik. 
 Perancangan perangkat lunak dilakukan 
dengan membuat diagram alir terlebih dahulu dari 
perangkat lunak yang akan direalisasikan. Berikut 
adalah diagram alir (flowchart) dari program yang 
akan dibuat[14-16]. Pada bagian flowchart akan 
dijelaskan bahwa saat sistem diaktifkan, 
mikrokontroler akan melakukan inisialisasi port 
dan variable yang digunakan, yaitu port A sebagai 
port input dan port B sebagai output. Lalu variabel 
yang digunakan adalah variabel D sebagai jumlah 
pulsa atau detak, dan variabel T sebagai variabel 
Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA) 
Vol. 3 No. 1, Agustus 2019  e-ISSN   : 2580-2879 
14 
 
 pengambilan data pulse Pada kondisi normal, 
kedua variabel ini bernilai 0. Alur kerja dari sistem 
ini akan bekerja saat tombol start diaktifkan. Pada 
saat tombol start diaktifkan maka sensor mulai 
dihasilkan pengelohan sinyal arduino uno dan 
pengiriman sinyal melalui ESP 8266 yang akan 








MELALUI ARDUINO UNO 
DAN PENGIRIMAN SINYAL 
MELALUI ESP 8266








Gambar 2. Proses Konversi Analog ke Digital. 
 
Analog to Digital Converter adalah suatu 
perangkat yang mengubah suatu data kontinu 
terhadap waktu (analog) menjadi suatu data diskrit 
terhadap waktu (digital). Pin analog pada Arduino 
(dan mikrokontroler lain pada umumnya) dapat 
digunakan untuk input dan output digital. Hanya 
saja pin analog memiliki fitur untuk dapat 
mengubah sinyal analog yang masuk menjadi nilai 
digital yang mudah diukur. Pin digital hanya dapat 
mengenali sinyal 0 volt sebagai nilai LOW dan 5 
volt sebagai nilai HIGH. Sedangkan Pin analog 
dapat mengenali sinyal pada rentang nilai voltase 
tersebut. Hal ini sangat berguna ketika kita hendak 
mengukur sesuatu dari sensor dan menggunakan 
nilai masukan tersebut untuk keperluan lain. 
3. Hasil Dan Pembahasan 
Pada proses pengujian alat pendeteksi detak 
jantung ini peneliti menggunakan aplikasi 
penghitung detak jantung berbasis web merupakan 
sebuah aplikasi mendeteksi dan menghitung detak 
jantung seseorang. Berikut ini adalah 
implementasi memonitoring detak jantung 
berbasis web: 
Tabel 1. Implementasi Penghitung Detak Jantung. 
 
Gambar 3. Gambar Perancangan Alur Sinyal 
Sistem. 
Alat ini dirancang untuk memantau detak jantung 
secara realtime dan kontinyu dengan 
menggunakan sensor pulse sebagai sensor 
pembaca detak jantung. Data dari sensor pulse 
diproses oleh Arduino lalu data itu akan dikirim ke 
Web melalui ESP 8266. Setelah proses 
pengolahan data berjalan dengan baik maka data 
detak jantung akan tampil secara realtime dalam 
bentuk grafik. 
Gambar 4. Rancangan Model Alat. 
No Menu Keterangan 
1. Input Pasien 




Merupakan menu untuk 
melihat  hasil data BPM 
baik dalam bentuk grafik 
maupun angka 
3. Start EKG 
Merupakan Button untuk 
memulai mendeteksi 
detak jantung 
4. Cetak Data 
Merupakan Menu untuk 
melihat hasil dari 
monitoring data yang 
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Pada rangkaian alat monitoring detak jantung ini 
menggunakan 4 buah komponen utama yang 
terdiri dari mikrokontroler Arduino Uno, 
ESP8266, sensor easy pulse Heart, dan papan 
breadbroard yang mana akan dihubungkan 




Gambar 5. Implementasi Alat 
 
 
Gambar 6. Tampilan Hasil Pada Monitoring 
Sensor Detak Jantung 
 
 
Gambar 7. Tampilan Hasil Output ke Excel. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil analisa statistik yang 
dilakukan pada sistem ini, subjek eksperimen 
menerima hasil rata-rata yang di dapat dalam 
bentuk grafik dan angka serta dapat menampilkan 
waktu selama pemakaian berlangsung. Alat 
Monitoring Detak Jantung berbasis Web ini 
memiliki respon input sensor yang berubah-ubah 
sesuai dengan kondisi detak jantung yang terbaca 
oleh sensor pulse. Rancangan alat yang digunakan 
terdiri dari rangkaian sensor, rangkaian amplifier 
untuk detak jantung, rangkaian ESP 8266 dan 
mikrokontroler. Noise yang terdapat pada sinyal 
diabaikan, karena hanya mencari detakan jantung, 
sehingga dapat diketahui nilai pulse heartrate nya 
dan datanya dapat di ekspor ke dalam format 
tertentu dimana datanya bisa diolah ulang oleh 
pihak medis. Rangkaian pendeteksi detak jantung 
ini menghitung jumlah pulse atau detak selama 30 
detik dengan jumlah hasil perhitungan detak 
selama 30 detik dikalikan dengan 2 sehingga 




 Kesimpulan Data yang dihasilkan yaitu 
Beat Per Minute (BPM), hasil rata-rata yang di 
dapat dalam bentuk grafik dan angka serta dapat 
menampilkan waktu selama pemakaian 
berlangsung dan alat membaca detak jantung 
kemudian akan di tampilkan ke web yang dapat 
diakses kapan saja. 
 Sarannya adalah untuk penelitian lebih 
lebih lanjut agar dilakukan pengembangan yang 
sebelumnya monitoring berbasis  web 
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